LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

Codigo de muestra

FECHAY HORA

Espol.RAP.0452-097/2018

11/04/2019

09H45

MAPASINGUE QESTE - CASA GUAYACA (CAFETERIA RESTAURANTE) -SRA. FANNY ASHQUI

TOMA DE MUESTRA 11/04/2019 Pag 1/6

MAPASINGUE QOESTE - AV. 4TA Y CALLE 3ERA (TIENDA) -SRA. ADRIANA VELEZ

Resultados
Clora libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem o°C NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICODPD |  TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B SMG221 4BC 5M9221 ABCE SMS215A
0,8 0,39 136,4 No objetable | No objetable | 7,18 | 28,8 <11 1,1 <1,0 \_
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observadones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente

— w—

Dra= a Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Galidad

PO PR - o g

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
METODO COURMETRICO DPD TUREIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H:B SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM9ZISA
0,8 0,58 140,2 No objetable | No objetable | 7,15 [ 25,9 <1 <1,1 <1,0
030215 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53 e
< 1,0 Significa ausenda de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente .
Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RAP.0453-097/2018 11/04/2019 10HO0

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 11/04/2019 Pag 2/6

Codigo de muestra

FECHA 'Y HORA

Espol.RAP.0454-097/2018

Espol.RAP.0455-097/2018

10H30

11/04/2019

MAPASINGUE ESTE - CALLEJON 7MO E/ AV.1ERA Y 2DA - SR. ENRIQUE NAVARRETE

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU uS/em oc NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICODPD |  TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 8221 ABC 5M9221ABCE SM92154
0,6 0,50 142,6 No objetable | No objetable | 7,22 _ 273 <1,1 <1,1 6,0X10"0
0,30a1,5 5 No chjetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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11/04/2019 10H15
MAPASINGUE ESTE - AV. 5TA (TALLER DE MECANICA RQJOQ) -SRA. GLENDA SUAREZ
Resultados < 3 .

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HB SM 2221 ABC SM9221ABCE SM 82154

0,8 0,57 140,3 No objetable | No objetable | 7,20 _ 29,8 <1,1 <1,1 3,8X1071
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53 T
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias -
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente B 3
Codigo de muestra FECHA'Y HORA

Dra-6l&7ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

4z

aria Teyesa
Gerente'de Calidad

ACREDITACION N° QAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIOQ 097/2018

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0456-097/2018 11/04/2019 10H45
COOP. QUISQUIS - AV. HECTOR TOSCANO MZ."H" SL.05
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU us/cm oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL M 450088 smo2zLaaC SMaz21 ABCE ss215

0,6 0,49 151,8 No objetable | No objetable | 7,05 _ 28,5 <1,1 <1,1 9,0X1071

0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revi

n

Observaciones: Colorimetra: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

tm_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente

TOMA DE MUESTRA 11/04/2019 Pag 3/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0457-097/2018

11/04/2019

COOP. QUISQUIS - MZ.62 VILLA.13 - SRA. EVA AGUIRRE

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SMAS00H+B $M9221 ABC 3M8221 ABCE SMI2ISA
07 0,46 140,5 No objetable | No objetable | 7,15 | 29,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observadiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerodbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dr ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

E.m. Maria Tergsa Amador M.

Gerente te Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 11/04/2019 Pag 4/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0458-097/2018 11/04/2019 11H15
COOP. JAIME POLIT - SRA. EUNITH GARCIA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRMETRICODPD |  TURBIQUANT L100IR SENSORIAL $M 4500 H-B $M 9221 ABC SMO221ABCE sM92152
0,9 0,51 142,8 No objetable | No objetable | 7,18 | 29,8 <11 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observadones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0459-097/2018 11/04/2019 11H30
CDLA. MIRAFLORES - AV. EL SALADQ E/ 6TA Y 7MA - SR. RUPERTO RIVIS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/! NTU us/em oc NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURSIGUANT 11001 SENSORIAL M3500 B SM 5221 ABC SM9221 ABCE sms1sa
0,5 0,56 137,4 No objetable | No objetable | 7,15 _ 29,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro

1 LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra-Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

1l

Ing. Maria Teresa Agnador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 11/04/2019 Pag 5/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0460-097/2018

11/04/2019

11H45

CDLA. MIRAFLORES - VILLA.306 - SRA. GINA MORENO

Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/! NTU uS/em sc NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
METODO COLIRIMETRICODPD |  TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 1B SM 9221 ABC $M9221A8CE SM 92154

0,8 0,56 139,1 No objetable | No objetable | 7,20 _ 28,9 <1,1 <1,1 4,0X1070
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente 2
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0461-097/2018 11/04/2019 12H00

CDLA. EL PARAISO - CALLE CIRUELOS Y CHIRIMOYA (UPC)

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem o NMP/100m| NMP/100ml UEC/ml
METODO COLIRIMETRICO DFD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+3 SM9221 ABC SMS221ABCE SM9215A
0,5 0,57 142,4 No objetable No objetable | 7,14 _ 30,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro

: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15: Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dras a Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de/Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 11/04/2019 P4g 6/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0462-097/2018 11/04/2019 12H15
CDLA. EL PARAISO - CALLE LOS GUAYABOS MZ."P" VILLA.13 - SR. JAVIER BUSTAMANTE
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T | coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU ps/em e NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMERICODPD |  TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SMAS00 HeB SM 9221 ABC 5M9221ABCE SM215A
0,6 0,71 139,9 No objetable | No objetable | 7,12 _ 30,6 <1,1 <1,1 3,6X10M
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra:Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de €alidad ACREDITACION N°® OAE LE IC 05-003



