LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0495-097/2018 16/05/2019 10H35
SAUCES | - MZ.F8 VILLA.36 - FLIA. ROMERO QUIROZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad * Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
ma/l NTU us/em oc NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL 5M 4500 He8 SM9221 ABC SM9221 ABCE SM9215A
0,7 0,42 246,0 No objetable | No objetable | 6,42 | 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segdn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y las Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 16/05/2019 Pag 1/7

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeréhias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0496-097/2018 16/5/2019 10H50 )
SAUCES Il - MZ.62 VILLA.16 - FLIA. ANDRADE SELLAN _
Resultados :
Clora libre residual Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Califormes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/cm °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4300 HeB. SM 9221 ABC SM9221ABCE SMB215A
0,8 0,71 225,0 No objetable | No objetable | 6,18 _ 26,4 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Directora General y Gerente Técnico

Nﬂ.\) '

“Ing. Marfa Terésa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 16/05/2019 Pég 2/7

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0497-097/2018

16/5/2019

11H10

SAUCES Il - EN EL PARQUE FRENTE AL COLEGIO PROVINCIA DE TUNGURAHUA 6TO PASAIE 16 NE

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/fem °C NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 H:B SM 8221 ABC SM9221 ABCE SMo215A
0,7 0,38 251,0 No objetable | No objetable | 6,23 _ 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Na objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A-14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0498-097/2018 16/5/2019 11H25

ALBORADA Il ETAPA - MZ. A-O 5L.33 - SR. EDUARDO ESPINOZA VERGARA

Resultados
Cloro [ibre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU pS/em oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB 5M 9221 ABC SM 9221 ABCE 5M 92154 i
0,9 0,41 232,0 No objetable | No objetable | 6,15 | 28,6 <1,1 <1,1 7,4x1071 ; § i F |
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 3

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observadiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14: Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeréhias totales

<11 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. 3 Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

o=

Ing. Marfa Teresa’ Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 16/05/2019 Pag 3/7
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0499-097/2018 16/5/2019 11H45
ALBORADA IX ETAPA - MZ. 923 (PARQUE)
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfecm oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETRICODPD | TURSIQUANT 1100R SENSORIAL M 4500 H+B SM 9221 ABC SM9221 ABCE sMs2154
0,8 0,31 257,0 No objetable | No objetable | 6,16 | 27,8 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A-15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA =
Espol.RAP.0500-097/2018 16/5/2019 12H05
ALBORADA V ETAPA - MZ.204 VILLA.5 - SR. GUILLERMO RAMIREZ b
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU us/em °c NMP/100m| NMP/100m! UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11C0R SENSORIAL SH1 4500 1+ SM5221 ABC SM9221 ABCE sM92154

0,4 0,43 242,0 No objetable | No objetable | 6,62 _ 27,0 <1,1 <11 8,0x10"0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observadiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

P

Dra. Gl ajana Jurado Ing. Maria Teresad Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAELE IC 05-003




LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATQ DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 16/05/2019 Pég 4/7

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0501-097/2018

16/5/2019 12H20

ALBORADA IV ETAPA - HERRADURA.43 (PARQUE ENTRE LA MZ.EH-IEG)

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Califormes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METQDO COURIMETRICO DFD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM38221 ABCE SMIZISA
0,8 0,36 285,0 No objetable | No objetable | 6,25 | 27,2 <1,1 <11 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A-15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0502-097/2018 16/5/2019 12H40

ALBORADA IV ETAPA - MZ.DD SL.7 - SRA. MARTHA CUENCA VILLAFUERTE

Resultados
Clorolibre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Califormes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU KSfem o¢ NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC SM9221 ABCE SM9215A
0,7 0,40 268,0 No objetable No objetable | 6,40 _ 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

L
Dra. Glofa=Batana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

&
Ing. Marfa Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 16/05/2019 Pag 5/7

Codigo de muestra FECHA Y HORA — be
Espol.RAP.0503-097/2018 16/5/2019 12H50 /
o
ALBORADA V ETAPA - MZ."[H" VILLA.12 - S/N e :
Resultados B

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |

— NTU us/em o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml i
METODO COURMETRICODPD | TURBIQUANT 1100k SENSORIAL SM 3500 HeBl $M9221 ABC $M9221 ABCE SM92154

1,1 0,38 240,0 No objetable | No objetable | 6,01 | 27,6 <11 <1,1 <1,0

0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra : FECHA Y HORA
Espol.RAP.0504-097/2018 16/5/2019 14HO00

SAUCES VIl - MZ.439 VILA.9 - FLIA. CALVAS MARTILLO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/! NTU ps/em °C NMP/100m| NMP/100mI UFC/ml ;
METODO COURMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL ) 5M 4500 H+8 SM9221 ABC SM8221 ABCE SM92154
0,7 0,43 2440 No objetable | No objetable | 6,10 _ 27,6 <1,1 <11 <1,0 o
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1 5

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observadones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53 S A ]
< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aeréhbias totales ‘

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente _

ajana Jurado Ing. Marfa Teyésa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 16/05/2019 Pag 6/7

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0505-097/2018 16/5/2019 14H15
SAUCES VII - MZ.393F VILA.5 - MINIMARKET "EL CLAN 7"
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad MS/em Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU 0 oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICO DFD TURBIQUANT 1100 SENSORIAL SM 4500 HsB. S5M13221 ABC SM9221 ABCE SM 32154
1,0 0,50 224,0 No objetable | No objetable | 6,03 _ 26,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable Na objetable <1,1
Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de hacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente _
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0506-097/2018 16/5/2019 14H25
SAUCES | - MZ.F5 VILLA.15 - COMEDOR "COME CON GUSTO"
Resultados
Clero libre residual Turbiedad KSfem Olar Sabor pPH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU 0 °oc NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICO BFD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 BB SM9221ABC SM2221 ABCE SM 92154
0,9 0,66 248,0 No objetable | No objetable | 6,20 [ 27,8 <11 <11 <1,0
030a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

“Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003

Directora General y Gerente Técnico



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 16/05/2019 Pag 7/7

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0507-097/2018

16/05/2019

14H40

ALBORADA IIl ETAPA - MZ."CC" VILLA.8 - S/N

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad 232 Olor Sabor pH (I Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU o] o¢ NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD |  TURBIQUANT 1100R SENSORIAL SM 4500 Heg $M 9221 ABC $M9221 ABCE $MO215A
1,0 0,41 231,0 No objetable | No objetable | 6,07 | 27,9 <11 <11 <1,0
030215 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

£
D= @ Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Terésa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



