LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0463-097/2018

22/04/2019

10HOO

CDLA. PUERTAS DEL SOL MZ.2362 SL.18 - SRA. JULIETA GARCIA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Colifarmes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU us/fem oC NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL $M 4500 H+B SM9221 ABC SM9221ABCE SMO215A
0,4 0,39 122,0 No objetable | No objetable | 5,93 _ 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14

; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el dliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0464-097/2018 22/04/2019 10H15
CDLA. PUERTAS DEL SOL MZ.2371 SL.18 - SRA. MARIA BORBOR FLOREANO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oc NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRMETRICODPD |  TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 3500 H+B 5M9221 ABC $M9221 ABCE SMO215A
0,6 0,33 144,0 No objetable | No objetable | 6,55 _ 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 Na objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Gerente nmuw alidad

\
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0465-097/2018 22/04/2019 10H30

CDLA. PUERTAS DEL SOL MZ.2378 SL.13 - SRA. MAGALI GARCIA

Resultados e
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |/ [ ‘ | & o ST
mg/l NTU pS/em oC NMP/100m| NMP/100m] UFC/ml
METODO COURIMETRICO OPD | TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL $M 4500 HeB SM5221 ABC SM9221ABCE SMO2ISA A
0,6 0,36 144,7 No objetable | No objetable | 6,35 _ 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <11

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0466-097/2018 22/04/2019 10H45
JARDINES DEL SALADO MZ.216 E SL.4 - SRA. SHIRLEY ZAJIA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU ps/em o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL S 4500 H+B SM9221ABC SM9221ABCE SM 92158
0,6 0,31 131,6 No objetable | No objetable | 6,44 [ 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formatoy los Requisitos son proparcionados por el diente

ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0467-097/2018 22/04/2019 11HOO
JARDINES DEL SALADO MZ.9C VILLA.1 - SR. ROBERT PITER MARIN
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem oc NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICOOPD | TURBIQUANT 1100 SENSORIAL M 4500 B SM9221A8C $M9721ABCE sMg215a
0,6 0,36 180,0 No objetable | No objetable | 6,46 _ 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observadiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
*cmn" Unidades formadoras de colonias
E Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RAP.0468-097/2018 22/04/2019
JARDINES DEL SALADO MZ.198 VILLA.10 - FLIA. MONCAYOQ HERRERA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerob
mg/| NTU pS/cm °c NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100R SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC $M9221ABCE SME215A
0,3 0,42 148,0 No objetable | No objetable | 6,44 _ 28,9 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observacdiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

~Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0469-097/2018

22/04/2019

11H30

JARDINES DEL SALADO MZ.369 VILLA.10 - SRA. MARIA JOSE MAYORGA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/cm oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100R SENSORIAL SM 4500 H+3 $M9221 ABC SM9221 ABCE SMSZISA
0,5 0,40 129,8 No objetable | No objetable | 6,52 _ 279 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 No objetable No objetable <11
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencdia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RAP.0470-097/2018 22/04/2019 11H45
COOP. RENACER MZ.146 VILLA.14 - SR. DARWIN SANCHEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/l NTU usfem o¢ NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRMETRICODFD |  TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 B SM 9221 ABC SM9221 ABCE SMOZISA
0,5 0,36 150,0 No objetable | No objetable | 6,54 _ 29,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

oOffa Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad
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Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA .
Espol.RAP.0471-097/2018 22/04/2019 12H00 Hif()./!.
COOP. RENACER MZ.153 VILLA.56 - SRA. LUZ ARACELY PARRALES QUIRDZ 22t ¥ -
Resultados =
Clore libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU psfem oC NMP/100m| NMP/200ml UFC/ml -
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM4500H:3 9221 ABC SM9221ABCE SMO215A 4 2
0,4 0,39 148,0 No objetable | No objetable | 6,55 _ 29,5 <1,1 <1,1 1,2X107M1
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 =
Segtin Norma INEN 1 108; 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetra/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53 . ﬂrslaihr.! g 3
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales ;
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias . _—
El Formato y los Requisitos son proporcionadas por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0472-097/2018 22/04/2019 12H15
URB. GIRASOL - MZ.130 VILLA.7 - SRA. BELLA GRISELDA SALTOS LATA
Resultados
Cloro libre residual  Turhiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/ern o NMP/100m! NMP/100m| UFS/ml pe-
METODO COLIRIMETRICODFD | TURBIQUANT 1100R SENSORIAL SM 45008 M 5221 ABC 5M9221 ABCE SMo2158
0,4 0,40 135,5 No objetable | No objetable | 6,61 | 285 <1,1 <1,1 <1,0 {
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Dra.Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 22/04/2019 Pag 6/6

Codigo de muestra

FECHAY HORA

Espol.RAP.0473-097/2018 22/04/2019 12H30
URB. GIRASOL - MZ.112 VILLA.8 - SRA. AMANDA SALCEDO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU uSfem °oc NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HE 589221 ABC $M9221ABCE SM9215A
0,5 0,49 140,0 No objetable | No objetable | 6,49 | 27,9 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observadones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresh Anfador M.
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