LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0249-109/2019

25/11/2019

10H00

COOP. SANTIAGO DE GUAYAQUIL Il - MZ."F" SL.23 - FLIA CABELLO ANDRADE

TOMA DE MUESTRA 25/11/2019 Pdg 1/6

COOP. 17 DE SEPTIEMBRE - MZ."C" SL.3 - FLIA. LUCAS RODRIGUEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oc NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METDDO COURIMETRICD DFD TURBIGUANT 11008 SENSORIAL EM 4500 HB SM3221ABC SN 9221 ABCE SV S115A
0,5 0,88 106,7 No objetable | No objetable | 7,00 | 26,6 <1,1 <1,1 <1,0
1030a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colarimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

Dra.

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerohias
mg/| NTU HS/em o NMP/100m| NMP/100mi UFC/mi
METODO COLIRIMETRICD OFD TURBIQLANT 11008 SENSORIAL SM 4500 HeB SMB22T ABC SM 5221 ABCE M eT15A
0,6 0,49 134,0 No objetable | No objetable | 7,50 | 25,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30al15 5 No objetable Mo objetable AP 1 1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn .
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes .
UFC: Unidades formadoras de colonias \ =
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente L
—— .
Codigo de muestra FECHA Y HORA i ] : |t
Espol.RAP.0250-109/2019 25/11/2019 10H15 $ I 4 |

fia Bajafa Jurado

Directora General y Gerente Técnico

T

" Ing. Maria Tere:

a

Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0251-109/2

019

25/11/2019

10H30

COOP. 25 DE SEPTIEMBRE - MZ."B" SL.6 - FLIA. ERAZO MENDOZA

TOMA DE MUESTRA 25/11/2019 Pag 2/6

COOP. LA FRAGATA - MZ.2185 SL.1 (ESQ) - SR. CARLOS ALBERTO NARANJO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Caoliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oC NME/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICD OPD | TURBICUANT 1100 SENSORIAL S8 4500 Hell SM 221 ABC M 9221 ABCE SMa2184
0,7 0,59 101,0 No objetable | No objetable | 6,80 | 26,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

& <.

&

Ing. Maria Terésa Amador M.

Gerente de Calidad

Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU HS/em oC NMP/100m| NME/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICD DPD | TURBIGUANT 11000 SENSORIAL 4 4500 e SN3221 ABC M 1221 ABCE A EI15A

0,5 0,41 98,7 No objetable | No objetable | 7,00 _ 25,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0252-109/2019 25/11/2019 10H45 e ——— —

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 25/11/2019 Pag 3/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0253

-109/2019

25/11/2019

11H00

COOP. LA FRAGATA - MZ.14A VILLA.3 - FLIA. BRAVO VENGOA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg,/! NTU uS/em o NMP/100ml NMP/100m] UFC/mi
METO0O COURMETRIZO DFD | TURBIILANT 11001R SENSORIAL SN 4500 Hel SMO221 ABC SM 5271 ABCE M 82154
0,7 0,60 101,3 No objetable | Mo objetable | 6,90 _ 26,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
—mw Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA -
Espol.RAP.0254-109/2019 25/11/2019 11H15

COOP. LA FRAGATA - MZ.2203 SL.24 - SR. LEONEL CARVAJAL

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Qlar Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU WS/em ac NME/100ml NMP/100ml UFC/mi
METODO COURIMETRICD ORD | TURBKILANT 1100IR SENSORIAL 51 4500 He SM3271 ABC 5M 8271 ABCE S 82154
0,5 0,62 100,9 No objetable | No objetable | 6,90 | 26,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14;

Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-853

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gforia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

-
Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 25/11/2019 Pag 4/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0255-109/2019

25/11/2019

_

11H30

CDLA. LOS ESTEROS - MZ.15A2 VILLA.51 - FLIA. UZCATEGUI GARCIA

L dfE

CDLA. COVIEM - MZ.40 VILLA.9 - FLIA. FIGUEROA SANCHEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olar Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METORO COLRIETRICO DPD | TWHEIOUANT 11001 SENSORIAL Sh 4500 HeB 5MO221 ABC 5M 9221 ABCE LTEFSETY
0,5 0,44 102,3 No objetable | No objetable | 7,00 _ 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
030a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.

ia Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uS/cm ac NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODD COURMAETRICO DPD | TURBICUANT 1100\ SENSORIAL M AS00 HiB 5M8771 AEC M 9221 ABCE M EIIEA

0,5 0,51 101,5 No objetable | No objetable | 6,90 — 26,1 <1,1 <1,1 <1,0 2
0302315 5 No abjetabl No objetabl <1,1 1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente r
Codigo de muestra FECHA Y HORA
muuc—.ﬂ—u.onmm- 109/2019 25/11/2019 h 11H45

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 25/11/2019 P4g 5/6

Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RAP.0257-109/2019 25/11/2019 [ 12HO0
|CDLA. COVIEM - MZ.14 VILLA.10 - FLIA. HERRERA ISSA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Qlar Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias _
mg/| NTU Wwsfem eC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBKILANT 13001H SENSORIAL SM 4500 Hig Sh3221 ABC SM 9221 ABCE SMSZ15A
0,4 0,61 104,2 No objetable | No objetable | 7,00 _ 26,0 <1,1 <1,1 <1,0
f0.30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

(Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0258-109/2019 25/11/2019 12H15
CDLA. SOPENA - MZ.18 VILLA.6 - SR. MARCELO SEGURA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH ) Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerohias
me/l NTU uSfem eC NMP/100ml NMP/100m! UEC/ml
WETO00 COURMETRICO 0PD | TURBIGUANT 11008 SENSORIAL 504500 HUE W 5221 ABE M A221 ABCE sms7ise
0,5 0,74 103,7 No objetable | No objetable | 7,10 _ 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1l5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

N \\&h\. w357,
DraGloria Bajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 25/11/2019 P4g 6/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0259-109/2019 25/11/2019 12H35

CDLA. SOPENA - PARQUE DE MZ.25-26-27

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100m] UFC/ml
METODC COLIRMETRICO DFD | TLRRAIGUANT 11D0IR SENSORIAL S 4500 B 5M §221 ABC 5M B221 ABCT A 0T154
0,3 0,55 103,1 No objetable | No objetable | 6,80 _ 26,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

D

Dra: a Bajafia Jurado “Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



