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Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausenda de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0396-097/2018 07/03/2019 10HOS
ORIENTE #706 E/NICOLAS SEGOVIA Y ALFREDO VALENZUELA - FLIA. BELTRAN CORDERO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLINIMETRICODFD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HE SM 9221 ABC SM9221 ABCE SMa215A
0,3 0,38 248,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 26,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No ohjetable <11
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observadiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausenda de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0397-097/2018 07/03/2019 . 10H32
CALLEJON SEDALANA 2 Y GUERRERO MARTINEZ - FLIA. AROCA POLANCO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem o NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPD: TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 He SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM92154 E
0,5 0,42 221,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 27,0 <1,1 £ 1,0x1071 ”
030215 5 No objetable No objetable <1,1 i

jana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

.ﬂ_:m. Maria Teresa Al

Gerente de Calidad
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0398-097/2018
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07/03/2019 10H41
CHEMBERS #913 E/ GALLEGOS LARA Y LEONIDAS PLAZA - FLIA. QUEVEDO QUINONEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfcm °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DED TURBIQUANT 11001R SENSORIAL M 4500 H+8 $M 5221 ABC SMI221ABCE SM92I5A
0,7 0,29 203,0 No objetable | Noobjetable | 7,20 | 26,1 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP

EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0399-097/2018 07/03/2019 11HO7
CALLE 9NA E/ CRISTOBAL COLON Y FCQ. SEGURA - FLIA. SALAZAR ACOSTA
Resultados

Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/| NTU us/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METO00 COURMETRICODFD | TURBIQUANT 1200 SENSORIAL SM 4500 B SM 9221 A6C smo221 A8CE smozsa

0,7 0,31 202,0 No objetable | No objetable | 7,90 _ 26,1 1,3x1012 <11 1,1x10"2

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra7 Qlose Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Lol m w u
Ing. Maria Teresa Amafor M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-E

SPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0400-097/2018 07/03/2019 11H20
CRISTOBAL COLON E/ CALLE 15 Y 16 AVA - FLIA. VERA ROBLES
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pS/em oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETRICODRD |  TURBIQUANT 11001 SENSORIAL M 4500 H+8 M 3221 ABC su9221 ABCE smsz15
0,6 0,46 256,0 No objetable | No objetable | 7,80 _ 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0401-097/2018 07/03/2019 11H30
CALLE 14 AVA Y SEDALANA - FLIA. LLIVI SAA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad olor Sabor pH I Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU usfem £ NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DFD TURBIQUANT 11001R SENSCRIAL 5M 4500 H+B SM 5221 ABC 5M9221 ABCE Sh 92154
0,6 0,58 271,0 No objetable | No objetable | 7,70 _ 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observadiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

<1,

,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1

,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Directora General y Gerente Técnico

i

Ing. Maria Teresa Anfador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 07/03/2019 Pég 4/6

Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RAP.0402-097/2018 07/03/2019 11H45
CALLEJON 11 Y DOMINGO SAVIO - FLIA. GUEVARA ALEJANDRO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias
mg/l NTU pS/em o NMP/100m! NMP/100ml] UFC/ml
METOBO COUNMETRICODPD | TURBIQUANT 11008 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 5221 ABC $M9221 ABCE sMo215A
0,6 0,55 301,0 No objetable | No objetable | 7,50 _ 27,7 <1,1 <1,1 2,1x10/1
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RAP.0403-097/2018 07/03/2019 12H00
ROBLES CHEMBERS #311Y CALLE 10 MA - FLIA. BARRE CHALEN
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DFD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM9221ABCE SMB215A
1,0 0,26 290,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30al,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionadaos por el cliente

fia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

arnlde

“Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

GARCIA GOYENA #2612 Ef GUERRERO VALENZUELA Y GALLEGOS LARA - FLIA. CAMPQVERDE COBOS

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU usS/cm eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICODPD |  TURBIQUANT L100IR SENSORIAL SM 4300 H:B $M9221 ABC $SM9221 ABCE SM9215A
11 0,28 179,6 No objetable | No objetable | 7,80 | 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RAP.0404-097/2018 07/03/2019 12H10 :
CAMILO DESTRUGE #2818 E/ CALLES 6TA 7MA - FLIA. ALDAZ ALBURQUEQUE
Resultados Saih =
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU ps/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICODFD | TURBIQUANT L100R SENSORIAL SM 4500 HeB $M922148C SM9221 ABCE SMa215A
03 0,38 277,0 No objetable | No objetable | 7,20 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable A“_...H
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0405-097/2018 07/03/2019 12H20
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Dra.

Jurado

Directora General y Gerente Técnico

i

Ing. Marfa Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 07/03/2019 Pag 6/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0406-097/2018 07/03/2019 12H30
BOLIVIA #2217 Y LIZARDQO GARCIA - FLIA. MOROCHO MERIZALDE
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Cond uctividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU us/em oc NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRNMETRICODPD |  TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC 5M9221ABCE SM9215A
1,0 0,35 180,2 No objetable | No objetable | 7,40 _ 29,2 7,9x1042 <1,1 4,8x107M
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

\§§w
Ing. Marfa Teresa/Amador M.
Gerente de’Calidad

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



