LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 28/03/2019 Pag 1/7

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RPAP.053-097/2018 28/03/2019 09H30
RECINTO CERECITA - KM 51 VIA A LA COSTA (CALLE PRINCIPAL) - SRA. MARIA TIRAPE
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
g/l NTU usfem o NMP/100ml| NMP/100mi UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DFD TURBIQUANT 1100IR MMzmomf.)_l SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM3215A
0,9 0,32 188,2 No objetable | No objetable | 7,20 | 27,7 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.054-097/2018 28/3/2019 089H45

RECINTO CERECITA - BARRIO SANTA MARTHA (BAZAR MOISES) - SR. LUIS FLORES

Dra.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pS/em °C NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100R SENSCORIAL SM 4500 HeB SM9221ABC SM9221ABCE SMIZISA
0,9 0,41 180,6 No objetable | No objetable | 7,18 _ 28,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formatayy los Requisitos son proporcionados por el cliente

ia Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

e

Ing. Maria Teré'sa Amador M.

7
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RPAP.055-097/2018

28/3/2019 10H15

PARROQUIA PROGRESO - ANTIGUA VIA A SALINAS - BARRIO COSTA AZUL - SR. MIGUEL BORBOR

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 KB M 9221 ABC SM8221ABCE SMO215A
13 0,30 171,2 No objetable | No objetable | 7,22 _ 293 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.056-097/2018 28/3/2019 10H30

PARROQUIA PROGRESO - BARRIO SIN TAMARINDO - SRA. JUANA ASCENCIO

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias
ma/l NTU pSfem °C NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221ABC $M9221ABCE SM9215A
1,4 0,29 171,5 No objetable | No objetable | 7,25 _ 29,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro; LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

-
\@&&v@
Ing. Maria Terésa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RPAP.057-097/2018 28/3/2019 10H45
PARROQUIA PROGRESO - BARRIO BELLA VISTA - SRA. FRANCISCA BORROR
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes facales Bacterias Aerobias
mg/! NTU psfem °c NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODFD | TURBIQUANT 1100R. SENSORIAL SM 2500 H+B SM9221 A8C $M9221ABCE sMezi5A
1,0 0,26 180,4 No objetable | No objetable | 7,15 [ 23,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro; LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA - j
Espol.RPAP.058-097/2018 28/3/2019 11HOO [ E—

PARROQUIA PROGRESO - BARRIO SAN JOSE - MZ.41 SL.41 - SRA. MARIA TUMBACO

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias =
mg/l NTU HS/em o NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 K8 SM 9221 ABC $M3221ABCE SM9215A 2
0,7 0,37 182,6 No objetable | No objetable | 7,18 _ 29,5 <1,1 <1,1 3,0x10%0 M..,.
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro; LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de calonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

\m@@m

" Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.059-097/2018 28/3/2019 11H30
RECINTO DATA DE POSORJA - BARRIO NUESTRA SENORA DE LOURDES (CALLE PRINCIPAL) - SRA. TERESA VERA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/| NTU uS/em o NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRMETRICODFD | TUREIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+8 SM9221 ABC $M9221 ABCE SMS215A
0,4 0,56 270,0 No objetable | No objetable | 7,20 _ 27,8 <1,1 o 2,0x10%0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.060-097/2018 28/3/2019 11H45
PARROQUIA POSORJA - MZ.320 SL.3 - SR. JOSE COBERNA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pS/em oC NMP/100ml NMP/100mlI UFC/ml
METOOC COURIMERICODPG | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL M 4500 53 SM8221A8C SM3221A8CE M 92154
1,0 0,31 268,2 No objetable | No objetable | 7,25 _ 29,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerdhias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados per el cliente

. M 2
0 e
Dra.“&ferta-Bajana Jurado

L
Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Espol.RPAP.061-097/2018 28/3/2019 12H00
PARROQUIA POSORIJA - BARRIO 20 DE DICIEMBRE (BAZAR MIS PRINCESAS) - SRA. LILI TOMALA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU WS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 H+B M 5221 ABC SM9221ABCE SME2154
0,9 0,42 273,0 No objetable | No objetable | 7,19 _ 29,8 <1,1 <1,1 3,0x1070
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
—m Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RPAP.062-097/2018 28/3/2019 12H15

PARROQUIA POSORJA - BARRIO 1 DE MAYO - CALLE JUAN DEL VALLE Y JUAN COLAN - SR. GASTON ALVARADO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oc NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICODPD | TURBIQUANT L10OIR SENSORIAL SM 4500 B 5 9221 ABC SM3221ABCE SMI21SA
11 0,25 274,0 No objetable | No objetable | 7,21 _ 30,9 <1,1 <1,1 2,0x1070
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tepésa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

Codigo de muestra

FECHAY HORA

Esp

ol.RPAP.063-097/2018

28/3/2019

12H30

PARROQUIA POSORIA - BARRIO 25 DE JUNIO

- SRA. PILAR CHISPE

Resultados

Cloro libre residual Turbiedad pS/em Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU 0 £ NMP/100ml| NMP/100ml UFe/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SN 4500 HeB sMoz2148C SM9221 ABCE SM9215A 2

1,0 0,47 260,0 No objetable | No objetable | 7,15 _ 30,0 <1,1 <1,1 <1,0 w : ;
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1 (i % 3 .
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién T —"
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53 i i
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias ;
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente g m..cn ﬂ s
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.064-097/2018 28/3/2019 12H45

PARROQUIA POSORJA - BARRIO BELLAVISTA (TIENDA S/N) - SRA. BLANCA BONILLA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad uSfem Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/! NTU 0 -] NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIME TRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B 5M 9221 ASC SM9221 ABCE SM9215A
0,8 0,43 255,0 No objetable | No objetable | 7,18 _ 29,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colerimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

A

Ing. Maria Feresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.065-097/2018 28/03/2019 13H00
PARROQUIA POSORJA - BARRIO 30 DE AGOSTO - SRA. BLANCA REYES VERA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad 1715 Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU 0 °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METORO COURMETRICODPD | TURBIQUANT 1160 SENSORIAL SMA500H+B 5M5221 ABC SMO221ABCE SM 92154
0,9 0,62 210,0 No objetable | No objetable | 7,12 _ 29,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetzble No cbjetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observadiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el ciente

ortaBajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

) Ing. Maria TereSa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



